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UPOZORENJA
NEMOJTE koristiti sredstvo sa o§te¢enom izolacijom.

NEMOJTE sa uredajem povezivati nijednu komponentu koju ne
proizvodi AngioDynamics i koja nije namenjena upotrebi sa ovim
uredajem. Dodaci mogu da oStete izolaciju i doprinesu povredi

pacijenta.
Nebezbedno za MR: Ovaj uredaj ne treba koristiti
zajedno sa navodenjem za snimanje magnetnom
rezonancom jer uredaj nije testiran na uskladenost
sa MR uredajima.

OPREZ

R'ONLY Savezni zakon (SAD) ograni¢ava ovaj uredaj na
prodaju i kori§¢enje od strane ili po nalogu lekara.

Ovaj uredaj je sterilisan etilen oksidom i namenjen upotrebi na
samo jednom pacijentu. Ponovna upotreba medicinskih sredstava
za jednokratnu upotrebu stvara rizik od infekcija kod pacijenta
ili korisnika. Kontaminacija uredaja moZe dovesti do povrede,
bolesti ili smrti pacijenta. Skladistite Nanoknife sondu sa jednom
elektrodom na hladnom, suvom mestu. Pregledajte proizvod pre
upotrebe kako biste potvrdili da u toku transporta nisu nastala
ostecenja. Ne upotrebljavajte ako je sterilna barijera pristigla
otvorena ili oSte¢ena. Nemojte ponovo da steriliSete. Preradivanje
moze da ugrozi integritet uredaja i/ili da dovede do kvara uredaja.
Ne upotrebljavajte ako je etiketa nekompletna ili necitka.

NanoKnife sonde su ostra sredstva. Iskori§éena

i neiskori§¢ena sredstva treba da se odlaZu u skladu
sa bolni¢kim, administrativnim i/ili politikama lokalne
samouprave za takva sredstva.

Odstojnici za NanoKnife sondu su nakon upotrebe
kontaminirani biomedicinski otpad. Iskori§¢eno sredstvo
treba da se odlaze u skladu sa bolni¢kim, administrativnim
i/ili politikama lokalne samouprave za takav otpad.

Sonda je namenjena iskljucivo upotrebi sa *AngioDynamics
*NanoKnife generatorom. Lekar mora temeljno da procita
Priruénik za korisnike NanoKnife sistema pre rukovanja
jedinicom.

Izbegavajte dodir sondi NanoKnife sa jednom elektrodom
prilikom ispustanja impulsa. Uverite se da su obe elektrode
NanoKnife sonde sa jednom elektrodom u potpunosti uvedene
u ciljano tkivo pre nego $to zapocnete ispustanje impulsa.

Ne savijajte NanoKnife sondu sa jednom elektrodom jer to
moZe oStetiti izolaciju.

Nemojte sa uredajem povezivati nijednu komponentu koju
ne proizvodi AngioDynamics i koja nije namenjena upotrebi
sa ovim uredajem. Dodaci mogu da ostete izolaciju i
doprinesu povredi pacijenta. Postavljanjem sonde sa jednom
elektrodom bez stalnog vodenja slike moZe se povecati rizik
od nenamerne mehanicke perforacije, o$te¢enja kriti¢nih
anatomskih struktura i/ili slu¢ajnog unitenja tkiva. Oprema
za snimanje visoke definicije preporucuje se za procedure
u kojima ciljno podru¢je obuhvata kriti€ne strukture ili je

u njihovoj blizini. Neadekvatna oprema za snimanje moze
dovesti do nenamerne mehanicke perforacije, oSte¢enja
kriticnih anatomskih struktura i/ili krvarenja.

Pogledajte Uputstvo za upotrebu NanoKnife generatora za
kompletan spisak upozorenja i mera opreza.

MOGUCI NEZELJENI DOGADAJI

NeZeljeni dogadaji koji mogu da se povezu sa kori§¢enjem NanoKnife
sistema obuhvataju, ali nisu ograniceni na sledece:

e Aritmija o Qstecenje neke kriticne
anatomske strukture

o Atrijalna fibrilacija ili .
(nerv, krvni sud, vod)

treperenje
o Bigeminija * Formiranje fistula
° Bradikardija ¢ Hematom
e Krvarenje

o Srcani blok ili
atrioventrikularni blok ¢ Hemotoraks

o Paroksizmalna * Infekcija
supraventrikulama - igigna kontrakeija
tahikardija

. - * Pneumotoraks
o Tahikardija ) .
* Refleksna hipertenzija
> Refleksna N
tahikardija * Nenamerna mehanicka

. erforacija
> Ventrikularna P :

tahikardija
o Ventrikularna fibrilacija

e Stimulacija vagus nerva,
asistolija
Venska tromboza
NAMENA

Sonde za aktivaciju sa jednom elektrodom namenjene su upotrebi sa
NanoKnife sistemom.

OPIS UREDAJA

Sonde za aktivaciju sa jednom elektrodom imaju igle za trokar veli¢ine
19 i dostupne su u duzinama od 15 cm i 25 cm. UkljuCuju¢i izolaciju,
precnik je velicine 18.

REF 20400103 / 20400112
Sonda za aktivaciju sa
jednom elektrodom od 15 cm

REF 20400105
Sonda za aktivaciju sa
jednom elektrodom od 25 cm

Slika 1: Konfiguracije sonde
Sonde se sastoje od sledecih komponenti:

1. Aktivna elektroda, podesive duzine u pomacima od 0,5 cm od
0-4 cm pomocu kliza¢a za palac.

. lzolaciona koSuljica.
. lgla veli¢ine 19 sa oznakama za dubinu i ehogenim vrhom igle.

. Kabl za povezivanje duzine 10 stopa (3 m).

[ I N

. Sterilne oznake za identifikovanje broja priklju¢ka na generatoru
sa kojim se povezuje sonda.
— Akti lektrod

/:H e aImlaciona koSuljica
= e )

—

™
Ehogeni T
vrhigle

Slika 2: Komponente sonde

Sonda za aktivaciju sa jednom elektrodom moZe se povezati sa bilo
kojim izlaznim priklju¢kom generatora. U zavisnosti od veli¢ine mekog
tkiva na koje treba da se primeni ablacija, istovremeno moZe da se
koristi najvi$e Sest sondi. Sonde mogu da se premestaju nakon svake
ablacije tako da se pokrije vece podrucje, u skladu sa navodenjem
softvera generatora.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Proudite Prirucnik za korisnike NanoKnife sistema da biste se
upoznali sa radom generatora.

2. Ukljucite generator.

3. Pre upotrebe pregledajte sve uredaje i pakovanje radi oSte¢enja.
NE koristite nijedan uredaj koji je oStecen ili ako je sterilna
zaStita probijena. Neiskori$¢ene sonde iz otvorenog pakovanja
za postupak treba baciti nakon postupka.

1

4, Koristeéi sterilnu tehniku, otvorite pakovanje i paZljivo

izvadite uredaj. Skinite i bacite zastitnu navlaku za isporuku
koja pokriva iglu.

. Sterilne oznake se dobijaju uz sondu za aktivaciju sa jednom
elektrodom i mogu se koristiti za identifikovanje konektora
i odgovarajucih rucki koje e biti povezane sa svakim
priklju¢kom generatora tokom procedure.

Slika 3: 0znake za konektor i ru¢ku

6. Povezite konektore kabla sa prednjom tablom generatora.

Napomena: Ako je za povezivanje kabla sa generatorom
potrebna prekomerna sila, proverite da li je pin u konektoru
kabla savijen.

. Programirajte generator pomocu parametara da biste dostigli
Zelienu zonu ablacije. Pogledajte priruénik za generator radi
konkretnih uputstava o programiranju.

a. TipiCni rezultati (zasnovani na podacima in vivo ispitivanja
na svinjama) za dve sonde koje deli razmak od 1 cm, sa
duzinom aktivne elektrode podeSenom na 2 cm.

Podesavanja generatora:

Sonda + | Sonda- | Napon _Duzma . e
impulsa | impulsa
1 2 2000V | 100 ps 90

}-—10mm~|

22mm 20mm K ° o 12 mm
_ ‘ lem%

PRIKAZ SPREDA PRIKAZ OTPOZADI

Slika 4: Tipicni rezultati ablacije zasnovani na
podacima in vivo ispitivanja na svinjama

b. Tipini rezultati (zasnovani na podacima in vivo ispitivanja
na svinjama) za dve sonde koje deli razmak od 1,5 cm, sa
duZinom aktivne elektrode podeSenom na 2 cm.

Podes$avanja generatora:

Sonda + | Sonda- | Napon _Duzma . Br.
impulsa | impulsa
1 2 2500V | 100 ps 90
7 e ’—15mm ——|
30 mm 20 mm \ ® 'y 17 mm

A ‘ 25 mm%

PRIKAZ SPREDA PRIKAZ OTPOZADI

Slika 5: Tipicni rezultati ablacije zasnovani na
podacima in vivo ispitivanja na svinjama

8. Podesite otkrivenost elektrode pomocu klizaca za palac,

pritiskajuci proksimalni izdignuti deo da biste otkljucali.
Otkrivenost se moze prilagoditi od 0 do 4,0 cm u razmacima od
0,5 cm. Preciznost podeSavanja izlaganja iznosi +/- 0,15 cm.

AngioDynamics, Master Brand DFU Template 8.5 x 11 in DFU, Nanoknife Single Electrode Activation Probe, 16930478-19A_Serbian



U skladu sa odredbama zakona 21 CFR deo 801.15, u nastavku se nalazi re¢nik simbola koji se javljaju bez prateceg teksta.

reciklira

_— P i ganie si
) T - Simbol Ref |Naslov simbola Znacenje simbola
ﬂ “ 5.1.1 Proizvoda¢ 0Oznacava proizvodac¢a medicinskog sredstva.?
=
-_— it Ovlascéeni predstavnik
H 512 u Evropskoj zajednici/ Oznacava ovlascenog predstavnika u Evropskoj zajednici/Evropskoj uniji.?
Evropskoj uniji
, m m 513 Datum proizvodnje Oznacava datum proizvodnje medicinskog sredstva.?
—
[—— r d RN i,
Otkrivena aktivna elektroda
¥Pode§avanja klizaca g 5.1.4 Rok upotrebe Oznacdava datum posle kog medicinsko sredstvo ne bi trebalo da se koristi.”
za palac
Slika 6: Prilagodavanje otkrivenosti elektrode .
| 9 X . ! . . . 5.15 Sifra serije Oznacava $ifru serije proizvodaca na osnovu koje se mogu identifikovati serija ili partija.?
9. Pomocu opreme za snimanje potvrdite mesto ulaska i putanju
svake so.nde ?a Je(.jnom eIektro_dom pre umetanja. KOHSFECI 5.1.6 Kataloski broj Oznacava katalo$ki broj proizvodaca za identifikaciju medicinskog sredstva.?
navodenje snimanjem, sonde bi trebalo da budu postavljene
u ciljano podrugje tkiva u $to je moguce paralelniji poloZaj.
Postavljanjem sonde sa jednom elektrodom bez stalnog % 5.1.8 | Uvoznik Oznagava subjekta koji uvozi medicinsko sredstvo na lokalno triste.”
vodenja slike moZe se povecati rizik od nenamerne mehanicke
perforacije, oStecenja kritiCnih anatomskih struktura ifili _ . ) ) . ) . - ) )
P e P ., .. 523 Sterilisano etilen oksidom | Oznacava da je medicinsko sredstvo sterilisano etilen oksidom.
slu¢ajnog unistenja tkiva. Koristite jedan ili viSe odstojnika za -m !
NanoKnife sondu da biste lakse postavili sonde sa jednom ]
elektrodom paralelno jednu u odnosu na drugu i na odredenom 5.26 ’S\‘tzgl?éigonwo da Oznadava da medicinsko sredstvo nije prevideno za ponovnu sterilizaciju.?
rastojanju.
10. Paljivo i sistematski postavite svaku sondu se jednom Nemojte koristiti ako ) . e o )
lektrodom. koristei opremu za snimanie pod neprekidnim 528 je pakovanje oSteceno Oznacava da medicinsko sredstvo ne treba koristiti ako je pakovanje osteceno ili otvoreno i da
e _ . 3 p I | P_ _p A - i konsultujte uputstva korisnik treba da pogleda uputstva za upotrebu.?
vodenjem slikom, izbegavajuci prepreke u vidu tkiva i kriticne za upotrebu
strukture. Sonde treba postaviti tako da stoje Sto je viSe
08 P 1€ 50 | L Sistem sa jednom . . . . . .
paralelno u odnosu jedna na drugu. Izbegavajte postavljanje 5211 | Cierinom barijerom Oznacava sistem sa jednom sterilnom barijerom.
sondi sa jednom elektrodom tako da se spajaju u istoj tacki
na vrhu. Ovakav poloZaj sonde moZze dovesti do nastanka < i i suncevoj
L . p . ! . //it 532 Ne |z|ag_at| suncevoj Oznacava da je potrebna zastita medicinskog sredstva od izvora svetlosti.®
visokih struja tokom ispustanja impulsa. % svetlosti
11. 0znake na igli mogu pomoéi pri postavljanju uredaja. Oznake 7
produZavaju igu u razmacima od 1,0 cm. T 534 | Cuvatina suvom Oznadava da medicinsko sredstvo mora da se zastiti od vlage.”
= Dubina 0d 5 cm - Dubina od 10 cm r 536 gf:;m:rgtf::elca Oznacava gornju granicu temperature kojoj medicinsko sredstvo sme bezbedno da se izlaze.?
Slika 7: 0znake za dubinu na igli P
12. Prove_rite polozaj sondi meoéu Snin—]ar-”'a_ Potvrdite da su igle ® 542 Nije za ponovnu upotrebu pznaéava d'ﬁjetmid‘i(cinslk(:jsredstvogred\a/ideno samo za jednu upotrebu ili za upotrebu na
u $to je moguce paralelnijem polozaju i u skladu sa planom Jednom pacijentu tokom jedne procedure.
postavljanja sonde. Konsultujte uputstva za
: 5 : P upotrebu ili konsultujte
13. Pr?veme dlfil.n(u Otll(rgle.negll.iktg;de navedenu na Kiizatu za @ 543 uputstva za upotrebu u Ukazuje na potrebu da korisnik pogleda uputstvo za upotrebu.?
palac na rucki {pogledajte Sliku 6). elektronskom formatu na
14. Kada postavite sve Zeljene sonde, izmerite i zabeleZite sva ifu.angiodynamics.com
rastO]a_nJa m.Edu e.|EKtdeama pomocu alatki za merenje na 5.1.1 Medicinsko sredstvo Oznacava da je predmet medicinsko sredstvo.?
opremi za snimanje.
15. Pogledaijte prirucnik za generator radi uputstava o isporuci. 5.7.10 .::s:;;:'f\;em identifikator Oznacava medijum koji sadrZi informacije o jedinstvenom identifikatoru sredstva.
UKLANJANJE | ODLAGANJE SONDE m - - — - - - -
; N o ) ) & ONLY ) NI]E" Samo na recept [_)prez._Saveznl zakon (SAD) ogranicava ovaj uredaj na prodaju od strane ili po nalogu
16. Nakon zavrSetka ablacije, pre uklanjanja sondi, pregledajte primenljivo licenciranog lekara.’
rafikone na ekranu Pulse Generation (Generisanje impulsa i i i broj proi & ’ ) : : A : )
g X e . . L (V . 4 P ) U PN . N”e.. Univerzalni broj proizvoda Sifra sa univerzalnim brojem proizvoda (UPN) predstavlja proizvodacev broj odredenog artikla.
da biste bili sigurni da su impulsi isporuceni. primenljivo | (UPN)
17. Pamacu klizata za palac promenite '.)Od.es,.ava.nje Otkn.‘./enosn Wﬂ . N”e.. Koli¢ina u pakovanju 0Oznacava da broj pored predstavlja broj jedinica koje se nalaze u pakovaniju.
sonde na 0 cm za svaku sondu, pokrivajui pritom regiju yaN primenljivo
otkrivene elektrode. i
. . B ) o . c E 2797 rimNe”neI'ivo CE oznaka Izjava proizvodaca o usaglasenosti sa Direktivom o medicinskim sredstvima EU 2017/745.¢
18. Izvadite svaku sondu iz pacijenta i postavite je na sterilnu prmen)
ovr§inu za pripremu. " N
P . prp . o ® . N”el.. Nije betzbedno @ (MR) Drzati dalje od opreme za snimanje magnetnom rezonancom (MRI).¢
19. Postupajte u skladu sa lekarskom procenom da biste postigli primenjjivo | magnetnu rezonancu
hemostazu na mestu punkcije nakon uklanjanja sonde.
P ; o @ 1135 Pakovanje koje moZe da se Pakovanje se mozZe reciklirati.®

20. Iskopcajte sve konektore kabla sonde NanoKnife iz
NanoKnife generatora.

21. NanoKnife sonde su ostra sredstva. Iskori§éena
i neiskori§¢ena sredstva treba da se odlaZu u skladu
sa bolnickim, administrativnim i/ili politikama lokalne
samouprave za takva sredstva.

22. Odstojnici za NanoKnife sondu su nakon upotrebe
kontaminirani biomedicinski otpad. Iskori§¢eno sredstvo
treba da se odlaZe u skladu sa bolni¢kim, administrativnim
i/ili politikama lokalne samouprave za takav otpad.

23. Nekontaminirano pakovanje sredstva treba reciklirati, ako
je primenljivo, ili odloZiti kao uobi¢ajeni otpad u skladu sa
bolni¢kim, administrativnim i/ili politikama lokalne viade za

takve predmete.

*  AngioDynamics, logotip AngioDynamics, NanoKnife i Nanoknife logotip su zastitni
znaci ifili registrovani zastitni znaci kompanije AngioDynamics, Inc., filijale ili
podruznice.

a. ENI1S0 15223-1 - Medicinska sredstva — Simboli koji treba da se koriste na nalepnicama,

iinfor

uz medici sredstva.

koje se

b. 21 CFR801.109 - Kodeks federalnih propisa.

c. EU2017/745 Uredba o medicinskim sredstvima objavljena 5. maja 2017. godine.

d. ASTM F2503-13 - Standardna praksa za proizvodnju medicinskih sredstava i drugih
artikala za odrzavanje bezbednosti u okruZenju snimanja magnetnom rezonancom.

e. ENIS0 14021 Oznake i izjave vezane za zastitu Zivotne sredine. Samoproglasene
ekoloske tvrdnje (Eko oznaka tipa I1).
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